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委托单位 ：中国人民解放军63600部队

委托单位地址 ：/

样品名称 ：手持式网络综合分析仪

商标名称 ：OPWILL

规格型号 ：OTP6200+OTM2612

样品数量 ：1PCS 产品编号 ：平台SN：01010016 248160 模块SN：02030331 236131

制造厂商 ：北京奥普维尔科技有限公司

制造商地址 ：河北省廊坊市三河市燕郊中兴科技园4C-5层

送检日期 ：2025年01月06日

检测依据 ：依客户委托要求进行检验

检验结论 ：测试结果均符合标准要求，详见后页。

报告签发： 签发日期：2025 年 01 月 08 日



检 测 报 告

报告编号：HBC250108S163

本报告按本公司所制定之通用服务条款所编制发放。请注意本报告背面之条款，本公司之义务、免责、管辖权均有明确规定，除非另有说明，本报

告分析结果仅对所送样品负责，未经许可，不得部分复制本报告。

地址：广州市番禺区钟村街市广路钟二路段 45 号（办公楼及厂房）2 栋 101-116 房、216 房

201819013627

第 2 页 共 3 页

测试结果：

序号 检测项目 标准要求 检测结果 单项判定

1 基本检验

2 外观
产品壳体由模具制作而成，外观应无明显损伤及涂覆

层损坏现象
符合要求 合格

3 操作语言 中文，英文 符合要求 合格

4 平台设计 采用双槽位设计，支持扩展功能 符合要求 合格

5 显示屏 6.5 英寸 符合要求 合格

6

7 基本功能
支持流量统计、监测与分析、收发测试、流量发生、

BERT 误码测试、RFC2544 测试，Y.1564 测试
符合要求 合格

8

接口

2个 RJ45 测试接口，链路速率支持 10/100/1000Mbps 符合要求 合格

9
2 个 SFP/SFP+光接口，链路速率支持

100M/1000M/10Gbps
符合要求 合格

10 BERT 误码测试功能 Layer1 到 Layer4 BERT 误码测试功能、环回测试 符合要求 合格

11
流量统计/监测与分

析

支持流量统计/监测与分析：监测网络带宽利用率，

监视网络 IPv4 包、IPv6 包、VLAN 帧、MPLS 帧、ARP

应答帧、ARP 请求帧、RARP 应答帧、RARP 请求帧、

Ping 应答包、Ping 请求包、广播帧、多播帧、暂停

帧、超长帧、短帧、FCS 错误、IPv4 首部校验和错误、

帧长分布，测试帧，非测试帧等

符合要求 合格

功能检验
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样品照片

报告结束


